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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la validez diagnóstica de la radiografía digital directa (RDD) frente a la 

tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) en la detección de defectos óseos peri-

implantarios. Materiales y métodos: Los implantes se colocaron en 5 costillas bovinas 

frescas, 3 sin defectos óseos y 12 con defectos óseos peri-implantarios de 1,4 mm y se 

tomaron imágenes usando (i) RDD: sistema de rayos x portátil (Dexcowin 3000®) con 

sensor intraoral (Sensor H1/H2), (ii) TCHC: volumen limitado con 3D Accuitomo 80 

(Castellini®). Las imágenes se presentaron aleatoriamente a 10 examinadores para 

valorar el diagnóstico de la presencia o ausencia de una radio-transparencia peri-

implantaria según la escala de defecto óseo: definitivamente ausente, dudas sobre 

ausencia/presencia del defecto, y defecto definitivamente presente. Se realizó la prueba 

kappa y parámetros de validación diagnóstica. Resultados: La comparación de RDD y la 

TCHC en la detección de defectos óseos tuvo una concordancia de 92,7 %; un kappa de 

0,847 (muy buena), una sensibilidad y precisión de 95 %, una exactitud de 93%, y una 

especificidad de 91 %. El análisis por piezas ósea mostró una validez ≥83 % en todos los 

parámetros. Conclusión: La RDD tuvo una gran concordancia y validez respecto a la 

evaluación con TCHC para detectar defectos óseos peri-implantarios en una fase inicial. 

Palabras claves: Periimplantitis, tomografía computarizada de haz cónico, implantes 

dentales, radiografia dental, radiolucencia peri implantar. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the diagnostic validity of direct digital radiography (DDR) versus 

cone beam computed tomography (CBCT) in the detection of peri-implant bone defects. 

Materials and methods: Implants were placed in 5 fresh bovine ribs, 3 without bone 

defects and 12 with 1.4 mm peri-implant bone defects and images were taken using (i) 

RDD: portable x-ray system (Dexcowin 3000 ®) with intraoral sensor (Sensor H1/H2), (ii) 

TCHC: limited volume with 3D Accuitomo 80 (Castellini®). The images were randomly 

presented to 10 examiners to assess the diagnosis of the presence or absence of a peri-

implant radiolucency according to the bone defect scale: definitely absent, doubts about 

the absence/presence of the defect, and definitely present defect. The kappa test and 

diagnostic validation parameters were performed. Results: The comparison of RDD and 

TCHC in the detection of bone defects had a concordance of 92.7%; a kappa of 0.847 

(very good), a sensitivity and precision of 95%, an accuracy of 93%, and a specificity of 

91%. The analysis by bone pieces showed a validity ≥83% in all the parameters. 

Conclusion: The RDD had a great concordance and validity with respect to the 

evaluation with TCHC to detect peri-implant bone defects in an initial phase. 

Keywords:  Periimplantitis, cone beam computed tomography, dental implants, dental 

radiography, peri- implant radiolucency.  


