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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Elaborar un análisis morfométrico de tres marcas comerciales de conos de gutapercha. 

Materiales y mérodos: Estudio descriptivo cuya muestra fueron 90 conos de gutapercha del mismo 

lote de fabricación de las marcas VDW Zipperer, Endomedic y Spident. Se utilizaron los números 

de serie 30, 35 y 40; 10 conos por cada marca y número. Resultados: Para la longitud se encontró 

que las marcas Endomedic y Spident no cumplieron con la normativa ISO, mientras que Zipperer 

lo hizo parcialmente. Para el calibre se encontró variaciones en el D0, por lo que, ninguna marca 

presentó el calibre exacto para todos sus conos. Para la rugosidad se encontró una distribución 

homogénea de conos lisos y rugosos, por lo que, ninguna marca presentó sus conos totalmente lisos. 

Conclusión: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el calibre, la longitud 

y la rugosidad de los conos de gutapercha y la Normativa ISO 6877. 

Palabras clave: conos de gutapercha, estandarización, normativa ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To elaborate a morphometric analysis of three commercial brands of gutta-percha cones. 

Materials and methods: Descriptive study whose sample was 90 gutta-percha cones from the same 

manufacturing batch of the VDW Zipperer, Endomedic and Spident brands. Serial numbers 30, 35 

and 40 were used; 10 cones for each brand and number. Results: For length, it was found that the 

Endomedic and Spident brands did not comply with the ISO standard, while Zipperer partially did. 

For the caliber, variations were found in D0, therefore, no brand presented the exact caliber for all 

its cones. For roughness, a homogeneous distribution of smooth and rough cones was found, 

therefore, no brand presented completely smooth cones. Conclusion: Statistically significant 

differences were found between the gauge, length and roughness of the gutta-percha cones and the 

ISO 6877 standard. 

Keywords: gutta-percha cones, standardization, ISO regulations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


